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Ре анимация  и  пос тр е анимационная  патоло гия
Термин «внезапная сердечная смерть»
(ВСС) используется на протяжении нескольких
столетий. Её определяют таким образом: «есте!
ственная смерть, связанная с сердечными при!
чинами, которой предшествует внезапная поте!
ря сознания в течение 1 ч после появления
первых симптомов. Пациент может страдать за!
болеванием сердца, однако время и характер
смерти является неожиданными» [1]. Главными
особенностями ВСС являются отсутствие связи
с травмой, а также неожиданность и быстрота. В
индустриально развитых странах ВСС, связан!
ная с коронарной болезнью сердца, является ос!
новной причиной смерти у взрослых людей. У
75—80% больных с внезапной остановкой крово!
обращения регистрируется фибрилляция желу!
дочков (ФЖ), в то время как брадиаритмии иг!
рают меньшую роль в патогенезе ВСС.
Примерно в 5—10% случаев ВСС отсутствуют
признаки коронарной болезни сердца или за!
стойной сердечной недостаточности. Частота
ВСС составляет от 0,36 до 1,28 на 1000 населе!
ния в год [2, 3]. Частота ВСС, наступающая во
внебольничных условиях, зависит от возраста,
пола и наличия в анамнезе сердечно!сосудисто!
го заболевания. У мужчин в возрасте от 60 до 69
лет, страдающих заболеванием сердца, ВСС
встречается в 8 случаях на 1000 человек в год [4].
По данным [5], в 80% случаев смерть наступала
дома, примерно в 15% случаев — на улице или в
публичном месте. В 40% случаев ВСС наступает
без свидетелей [6,7]. В России последние 10—15
лет отмечается высочайшая смертность от сер!
дечно!сосудистых заболеваний (её ещё называ!
ют сверхсмертностью), превосходящая более
чем в 3 раза соответствующую смертность среди
населения Европейского союза [8]. 
Выживаемость после реанимации на догоспи!
тальном этапе при внезапной остановки сердца
(ВОС) варьирует от ! 2—5% до " 40—60% [6]. Ус!
пех сердечно!лёгочной реанимации (СЛР) на дого!
спитальном этапе зависит не только от так называе!
мых «немодифицируемых» факторов (возраст,
болезнь), но и «программируемых» факторов (в
первую очередь интервалы времени между момен!
том ВОС и началом СЛР, началом СЛР и дефиб!
рилляцией). Наиболее важным фактором, опреде!
ляющим успех реанимации и выживаемости, как в
раннем, так и позднем постреанимационном перио!
дах, является время проведения дефибрилляции [3,
6]. До появления автоматических наружных дефиб!
рилляторов (АНД) только у 15% людей удавалось
восстановить работу сердца и доставить их в стаци!
онар. До выписки из больницы доживали всего 50%
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Последнее десятилетие в России отмечается очень высокая летальность от сердечно!сосудистых заболеваний. Одной
из ведущих причин высокой летальности является внезапная сердечная смерть вследствие развития фибрилляции же!
лудочков и асистолии. При этом до 70—80% случаев внезапной остановки сердца происходит вне больницы. Ключе!
вым фактором, определяющим успех реанимации и выживаемости больных с остановкой сердца вследствие фибрил!
ляции, является проведение ранней (в течение первых 5 минут) дефибрилляции. Для позитивного решения данной
проблемы в нашей стране необходимо внедрять в практику догоспитальной реанимации малогабаритные автоматиче!
ские наружные дефибрилляторы, которые могут применять не только медицинские работники, но также парамедики
и обученное население.
The past decade is marked by very high cardiovascular mortality rates in Russia. Sudden death caused by ventricular fib!
rillation and asystole is one of the leading reasons for the high mortality. Sudden out!of!hospital cardiac arrest occurs in as
high as 70—80% of the cases. The key factor that determines the success of resuscitation and survival in patients with car!
diac arrest due to fibrillation is early defibrillation (within the first 5 minutes). Small!sized automated external defibrilla!
tors that can be used not only by medical workers, but also paramedics and educated population should be introduced into
prehospital resuscitative care to solve this problem in this country.
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(т. е. 5—7%). У больных с ФЖ выживаемость была
в 2 раза выше, чем с асистолией и электромеханиче!
ской диссоциацией (15—20%) [3, 6, 7]. Только в 1 ис!
следовании выживаемость достигала 31—40 % [9]. 
Увеличить выживаемость больных, перенес!
ших остановку сердца вне госпиталя, можно, если
удаётся быстро: вызвать скорую помощь, начать
сердечно!лёгочную реанимацию (СЛР), провести
дефибрилляцию и затем обеспечить квалифици!
рованную терапию. Эти 4 звена были включены в
концепцию «цепочки выживания» («chain of sur!
vival»), сформулированную в начале 90!х годов
прошлого столетия экспертами Американской Ас!
социации Кардиологов [10]. Первые 3 звена «це!
почки выживания» являются этапами современ!
ной «базовой» СЛР. Замедление проведения
любого звена приводит к ухудшению результатов
в целом [3, 6, 7, 10].
Первым звеном «цепочки выживания» явля!
ется необходимость быстрого прибытия («early
access») к больному обученных людей, имеющих
необходимое оборудование (прежде всего дефиб!
риллятор). На этом этапе большое значение име!
ет уровень образованности населения и наличие
эффективной системы служб экстренной меди!
цинской помощи (Emergency Medical Services
System) [3]. Принципиально важная роль второго
звена: ранняя СЛР. Быстрое начало реанимации
(пока отсутствует дефибриллятор) замедляет
трансформацию ФЖ в асистолию, увеличивает
шанс успешной дефибрилляции и выживаемости.
Кроме того, быстрое начало массажа сердца и
вентиляции лёгких уменьшает в постреанимаци!
онном периоде дисфункцию сердца и мозга [3].
Установлено, что при раннем начале СЛР
насосную функцию фибриллирующего сердца
можно поддерживать на 10 мин дольше и, таким
образом, продлить жизнь пострадавшего до при!
бытия обученных специалистов [6]. 
Самым важным (ключевым) звеном «це!
почки выживания» является ранняя дефибрил!
ляция («early defibrillation»). Концепция ранней
дефибрилляции (идеально в первые 2—4 мин
ФЖ) была сформулирована экспертами Амери!
канской Ассоциацией Кардиологов и затем одоб!
рена Американской Коллегией Кардиологов [11—
14]. Основные принципы, на которых базируется
концепция ранней дефибрилляции: 1) самой час!
той причиной засвидетельствованной остановки
сердца является ФЖ; 2) единственный эффектив!
ный метод её устранения — электрическая дефиб!
рилляция; 3) через несколько минут ФЖ может
трансформироваться в асистолию; 4) уже в первые
минуты остановки сердца вероятность успешной
реанимации быстро снижается. 
Выживаемость1 больных после СЛР на догос!
питальном этапе уменьшается приблизительно на
7—10% с каждой минутой отсроченной дефибрил!
ляции. Самый высокий процент выживания (90%)
можно ожидать, когда дефибрилляция проводится
в течение первой минуты ВОС. Если дефибрилля!
ция проводится на 5!й мин ВОС, то вероятность
выживания составляет примерно 50%, на 7!й мин $
30%, на 9—11!й мин $ 10% и после 12 мин ОС $ 5—
2% [3, 15]. В исследовании 16 было установлено,
что выживаемость можно увеличить, если перед де!
фибрилляцией в течение 1 минуты провести СЛР в
тех случаях, когда длительность ФЖ больше 4 ми!
нут и реанимация ещё не проводилась. Следует
также отметить, что выживаемость можно сущест!
венно увеличить, если ВОС происходит в присут!
ствии людей, обученных базовой СЛР. Так, в иссле!
дованиях [17, 18], 90 из 101 пострадавших (89%)
были оживлены. Это самый высокий процент ус!
пешного оживления вне больницы [3]. Таким обра!
зом, согласно концепции ранней дефибрилляции
любой первый спасатель, прибывающий к постра!
давшему с остановкой сердца должен иметь дефиб!
риллятор. Первоначально во внебольничных усло!
виях дефибрилляцию в Западной Европе и США
проводили только медицинские работники или па!
рамедики, которые использовали обычные дефиб!
рилляторы!мониторы с ручным управлением [9]. С
1979 г. в США стали применять автоматические на!
ружные дефибрилляторы (АНД), которые доста!
точно точно анализируют сердечный ритм и, если
необходимо, дают совет или сами наносят электри!
ческий разряд [11, 19]. С внедрением АНД в прак!
тику догоспитальной реанимации стало возмож!
ным использовать данные аппараты не только
медицинскими работниками, но и людьми, не име!
ющими специального медицинского образования и
не прошедшими длительных курсов обучения СЛР.
Широкое использование АНД вне больницы мини!
мально обученными людьми без медицинского об!
разования легло в основу концепции «общедоступ!
ной дефибрилляции» («public access defibrillation»)
[20]. На основании данной концепции были разра!
ботаны программы использования АНД в США и
Европе [3, 5, 20, 21]. 
В международных рекомендациях 2000 г. по
использованию АНД [3, 6] предложено выпол!
нять следующие условия: 1) обучение дефибрил!
ляции должно быть одним из ключевых этапов
подготовки врачей, медицинских сестёр и других
медработников; 2) в любой машине скорой помо!
щи, которая может выехать к пострадавшему с
ВОС, должен находиться дефибриллятор и обу!
ченный персонал; 3) дефибрилляторы должны на!
ходиться во всех отделениях больниц; 4) необхо!
1 Выживаемость — отношение количества больных, выписанных из стационара, к числу госпитализиро!
ванных после успешной реанимации. 
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Р е а ним аци я  и  по с т р е а ним аци онн а я  п а т о л о г и я
димо изучить техническую возможность и эффек!
тивность широкого применения АНД; 5) повтор!
ные тренировочные обучения необходимо прово!
дить, по крайней мере, каждые 6 мес. Обучение
должны проводить сертифицированные инструк!
торы. В Европе программа широкого использова!
ния АНД на догоспитальном этапе внедрена в Ве!
ликобритании, Нидерландах, Скандинавии,
Германии и Бельгии. В некоторых европейских
странах на всех машинах скорой помощи находят!
ся опытные медицинские сестры, снабжённые де!
фибрилляторами с ручным управлением. На ос!
новании полученного опыта был сделан вывод о
том, что программа экстренной дефибрилляции
будет эффективной при соблюдении следующих
условий: 1) медицинский контроль за проведени!
ем программ; 2) интервал времени между ВОС и
началом СЛР менее 4 мин; 3) интервал времени
между ВОС и дефибрилляцией менее 9 мин; 4)
выполнение определённого порогового числа реа!
нимационных вмешательств; 5) наличие програм!
мы подготовки и переподготовки. Многочислен!
ные экспериментальные и клинические данные
подтверждают, что ранняя дефибрилляция может
и должна быть стандартной процедурой в меди!
цинской практике. Международные научные об!
щества опубликовали рекомендации по использо!
ванию АНД людьми, которые первыми оказывают
помощь пострадавшему. Однако в ряде стран от!
сутствует возможность широкого использования
АНД людьми, не имеющими медицинского обра!
зования. Основными проблемами, мешающими
внедрению указанных выше программ, являются
недостаточное осознание их необходимости, орга!
низационные и юридические трудности, традиции
и инертность [3]. Выживаемость в случае исполь!
зования АНД немедицинскими работниками при
ВОС, связанной с ФЖ, варьирует от 0 до 54% [22,
23]. Данная вариабельность выживаемости может
быть связана с различными характеристиками
больных, используемых методологий и качества
регистрации, а также различиями в работе АНД. В
1999 г. был опубликован анализ сведений о выжи!
ваемости в рамках 22 европейских служб скорой
медицинской помощи. Выживаемость при всех
видах ВОС (ФЖ, асистолия, ЭМД) составляла
6—23%. Выживаемость при ВОС, наступившей в
присутствии свидетелей, варьировала от 13 до
55%. Высокая выживаемость была зарегистриро!
вана в тех странах, где выполнялись следующие
условия: частое проведение СЛР свидетелем
ВОС; достаточно быстрое начало проведения де!
фибрилляции; высокий уровень обучения и боль!
шой опыт у оказывающих первую помощь [22].
Обнадеживающие результаты были получены при
обеспечении дефибрилляторами полицейских ма!
шин, гражданских самолётов и бригад спасателей!
добровольцев, работающих в местах скопления
людей (предприятия торговли, места отдыха и
т. д.) [6, 23]. Однако следует отметить, что внедре!
ние АНД в практику догоспитальной реанимации
в ряде стран не привело к достоверному увеличе!
нию выживаемости. Это было связано в первую
очередь со слабым функционированием всей «це!
почки выживания» [24]. 
Концепция «домашнего доктора». Акту!
альность данной концепции связана с тем, что
около 70% от всех случаев ВСС наступает дома
[3, 6]. Впервые использование АНД в домашних
условиях было предпринято в 1984 г. в США.
Дефибриллятор выделял до 3 разрядов монопо!
лярной формы 180 Дж [3]. Вместе с тем пробле!
ма использования АНД обученными членами се!
мьи и близкими больных с высоким риском
ВОС остаётся пока недостаточно изученной, но,
вероятно, является одним из важных направле!
ний в борьбе с ВСС [13, 25]. Наряду с этим ши!
рокое использование АНД в больницах, поли!
клиниках и других медицинских учреждениях
позволит увеличивать выживаемость больных с
внутригоспитальной ВОС. 
Характеристика АНД. Современный АНД —
это компьютеризированный, надёжный и простой
в управлении малогабаритный аппарат, помогаю!
щий спасателю (как с медицинским, так и без ме!
дицинского образования) оценивать ритм, прово!
дить дефибрилляцию и СЛР. Одна из главных
функций АНД — анализ ритма сердца. Анализ
ритма осуществляется с помощью специальной
программы (алгоритма) распознавания ФЖ и дру!
гих аритмий. После электрокардиографической
регистрации ритма алгоритм АНД выбирает одну
из двух возможных ситуаций: наносить или не на!
носить электрический разряд. Если дефибрилля!
тор полностью автоматический (a fully automated
system), он самостоятельно наносит или не нано!
сит разряд; полуавтоматический — даёт только со!
вет в виде голосового сообщения и/или выводит
информацию на экран монитора. АНД может так!
же известить о возможном артефакте, возникшем
на электрокардиограмме (ЭКГ). Полностью авто!
матический дефибриллятор применяется в специ!
альных условиях (например, в отделениях неот!
ложной кардиологии, когда аппарат находится у
постели больного с высоким риском развития ФЖ
или желудочковой тахикардии (ЖТ) без пульса).
В некоторых моделях АНД имеется ручной режим
управления аппаратом [3].
Алгоритм анализа ритма (ААР) выделяет 3 ка!
тегории его нарушений: 1) летальные аритмии (lethal
rhythms), которые требуют проведения дефибрилля!
ции (shockable rhythms): крупноволновая2 ФЖ и ЖТ
2 Крупноволновая ФЖ — амплитуда основных осцилляций (peak!to!peak amplitude) > 0,2 mV [21]. 
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с высокой ЧСС (rapid VT), которая, как правило, со!
провождается быстрой потерей сознания (ЖТ без
пульса); 2) неопасные нарушения ритма (nonshockable
rhythms). Это аритмии, которые не требуют проведе!
ния дефибрилляции, особенно у больных с наличием
периферического пульса. В эту категорию включён и
нормальный ритм. Неопасные аритмии включают си!
нусовую и пароксизмальные суправентрикулярные
тахикардии (ПСВТ), трепетание и мерцание предсер!
дий, АВ!блокады, идиовентрикулярный ритм, желу!
дочковую экстрасистолию. Нанесение разрядов на
фоне указанных аритмий может ухудшить их течение
вплоть до развития ФЖ или асистолии. Асистолия
также включена в данную категорию, чтобы повысить
специфичность применения АНД в случае плохого
контакта аппарат/электроды; 3) промежуточные
аритмии (intermediate rhythms), жизнеопасные
аритмии при регистрации которых польза от проведе!
ния дефибрилляции, как правило, незначительная
или сомнительная . Это прежде всего мелковолновая
ФЖ (низкочастотная и низкоамплитудная < 1,2 mV),
которая ассоциируется с очень маленьким процентом
выживаемости и ЖТ, которая не соответствует всем
критериям ААР, включённым в категорию летальных
аритмий [3, 21]. 
Чтобы наносить адекватные разряды, реко!
мендуемые АНД, требуется очень высокая чувст!
вительность ААР для диагностики истинной ФЖ
(при этом необходимо отсутствие артефактов в
ЭКГ!сигнале). В современных АНД чувствитель!
ность алгоритма составляет " 90—95%. Не менее
важное значение имеет и точность определения не!
опасных нарушений ритма — специфичность ААР,
которая достигает 100% [6, 21]. Описаны случаи
ошибочной диагностики ритма у больных с им!
плантированными кардиостимуляторами. Некото!
рые радиосигналы вызывают ЭКГ!артефакты, ес!
ли источник находится в пределах 2 и более
метров. В процессе анализа ритма пострадавший
(больной) должен быть неподвижен, до него нель!
зя дотрагиваться. При использовании АНД в ма!
шине скорой помощи, её следует остановить;
обычная длительность анализа 5—15 с. Анализ
ритма проводится после нанесения каждого разря!
да. Поэтому специалист, оказывающий помощь
(врач!реаниматолог, парамедик) не должен в это
время касаться больного до повторной оценки рит!
ма прибором. После каждых 3!х неэффективных
разрядов АНД обеспечивает 1 мин паузу для про!
ведения СЛР. Как показали клинические исследо!
вания, практически все ошибки, возникающие в
работе ААР, связаны с проблемой распознавания
ФЖ и нарушением правил пользования АНД.
Большая часть этих ошибок возникала при круп!
новолновой (амплитуда > 1,2 mV) или, наоборот,
мелковолновой ФЖ ($ 0,1 mV). Иногда может
возникать конфликт при одновременном анализе
ритма наружным и имплантированным дефибрил!
лятором (ИД) [3]. У ИД цикл работы (анализ рит!
ма % заряд % разряд) составляет от 30 до 60 с. Для
некоторых моделей АНД серьёзной проблемой яв!
ляется агональное (терминальное) дыхание. Сле!
дует также отметить, что у АНД нет устройства
для нанесения кардиосинхронизированных разря!
дов. Однако АНД будет рекомендовать нанести не
кардиосинхронизированный разряд, если у боль!
ного мономорфная или полиморфная ЖТ с ЧСС,
превышающей критическую величину. Согласно
рекомендациям, АНД применяют у больных, нахо!
дящихся без сознания, с отсутствием самостоя!
тельного дыхания и признаков кровообращения.
Вместе с тем, АНД можно использовать у больных
с первичной остановкой дыхания и гемодинамиче!
ски неэффективной ПСВТ или ЖТ [3]. 
Форма дефибриллирующих импульсов.
Эффективность и безопасность электрической
дефибрилляции желудочков сердца зависит от
целого ряда кардиальных и экстракардиальных
факторов, среди которых одно из ведущих мест
принадлежит форме импульса. Эта проблема осо!
бенно актуальна на догоспитальном этапе реани!
мации с применением ранней дефибрилляции.
Первые АНД генерировали высокоэнергетичес!
кие монополярные импульсы (до 360—400 Дж),
которые по своей эффективности и безопасности
существенно уступали низкоэнергетическим им!
пульсам биполярной формы (130—200 Дж) [25—
28]. Кроме того, технология монополярного им!
пульса не позволяла в 80—90!х годах прошлого
столетия значительно уменьшить размеры и вес
дефибриллятора. Последнее стало возможным с
внедрением в практику догоспитальной реанима!
ции трапециидального биполярного импульса.
Первый АНД с биполярным трапециидальным
импульсом весил около 2 кг (Fore Runner AED,
HP, Seattle,WA) [3, 29]. Исследования по сравни!
тельной эффективности АНД, генерирующие мо!
нополярные и биполярные импульсы показали
существенные различия. Так, эффективность пер!
вого разряда составляла 63 (44—79)% и 91 (87—
96)%, эффективность всех последующих разря!
дов дефибриллятора — 61 (35—84)% и 98
(97—100)% и успех в целом реанимации — 54% и
76%, соответственно [29, 30]. В настоящее время
АНД выпускают только с биполярными импуль!
сами (трапециидальные и прямоугольно!трапе!
циидальные). Последние отличаются длительно!
стью и соотношением 1!й и 2!й фаз, а также
энергией, выделяемой на пациента. Диапазон
максимальной энергии (при сопротивлении груд!
ной клетки 50 Ом) от 150 до 360 Дж.
Электроды АНД.Для проведения дефибрил!
ляции на догоспитальном этапе были разработаны
многофункциональные мягкие, наклеиваемые эле!
ктроды с токопроводящим гелем (a pregelled self!
adhesive pad), которые позволяют регистрировать
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ЭКГ, проводить дефибрилляцию и, у некоторых
моделей, наружную кардиостимуляцию. Один эле!
ктрод устанавливается у правого края грудины
прямо под ключицей, второй (его центр) — лате!
ральнее левого соска по срединно!подмышечной
линии (примерно на 7 см ниже подмышечной впа!
дины) [3]. Если электроды прямоугольной формы,
то их больший размер лучше располагать (прикле!
ивать) параллельно грудине. Маркировка электро!
дов (правый и левый) в первую очередь предназна!
чена для адекватного мониторинга ЭКГ больного;
их противоположное (относительно маркировки)
расположение будет приводить к инверсии ком!
плекса QRS. Если у пациента имеется импланти!
рованный кардиостимулятор, то в случае необхо!
димости дефибрилляции, наружный электрод
располагают над ним так, чтобы он находился не
ближе, чем на расстоянии 2,5 см, при использова!
нии АНД с монополярным импульсом — 6 см. Од!
но из преимуществ мягких наклеиваемых электро!
дов, по сравнению с жесткими электродами —
освобождение рук спасателя. Наряду с перечис!
ленными плюсами, имеются и недостатки: отсутст!
вие сильного прижатия мягких электродов к по!
верхности кожи во время нанесения разряда. Пло!
хая фиксация наклеиваемых электродов может
быть следствием влажной кожи, а также густого
волосяного покрытия. В этих случаях (из!за очень
высокого сопротивления) АНД может выдавать
сообщение: «контроль электродов»; тогда их сле!
дует сильно прижать; при повторном сообщении
«контроль электродов» быстро их снять, сбрить
волосы или удалить влагу. Некоторые фирмы вы!
пускают электроды «прозрачные» для рентгенов!
ских лучей, с целью использования последних во
время электрофизиологических и ангиографичес!
ких исследований сердца [3].
Заключение. Для успешного решения кон!
цепции ранней дефибрилляции на догоспиталь!
ном и госпитальном этапах необходимы малогаба!
ритные автоматические дефибрилляторы. В
настоящее время АНД рассматриваются в качест!
ве ключевого звена в «цепочке выживания». В
идеальной ситуации: наличие дефибриллятора у
свидетеля остановки сердца вне больницы может
обеспечить выживаемость в пределах 70—80% [3].
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